Anhang
Zuléssig
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I
e Konformititsbewertungsverfahren

Wasserzéhler, die fiir die Volumenmessung von sauberem Kalt- oder Warmwasser bestimmt
sind:

B+F oder B+D oder H1;

. Gaszihler und Mengenumwerter:

B-+F oder B+D oder H1;

. Elektrizitatszahler fir Wirkverbrauch, die zur Verwendung im Haushalt, im Gewerbe und in der

Leichtindustrie bestimmt sind:

B-+F oder B+D oder H1;

. Wirmezihler:

B+F oder B+D oder H1;

. Messanlagen fiir die kontinuierliche und dynamische Messung von Mengen von Fliissigkeiten

auller Wasser:

B+F oder B+D oder H1 oder G;

. selbsttitige Waagen:

a) Fiir mechanische Gerédte: B+D oder B+E oder B+F oder D1 oder F1 oder G oder H1;
b) Fiir elektromechanische Gerite: B+D oder B+E oder B+F oder G oder H1;
¢) Fiir elektronische Geréte oder Software enthaltende Gerite: B+D oder B+F oder G oder H1;

. Taxameter:

B-+F oder B+D oder H1;

. MafBiverkdrperungen:

a) verkorperte Langemale: F1 oder D1 oder B+D oder H oder G;
b) Ausschankmalie: Al oder F1 oder D1 oder E1 oder B+E oder B+D oder H;

. Gerite zur Messung von Langen und ihrer Kombinationen:

a) Fiir mechanische oder elektromechanische Gerite:
F1 oder E1 oder D1 oder B+F oder B+E oder B+D oder H oder H1 oder G;
b) Fiir elektronische Geréte oder Geréte, die Software enthalten:

B+F oder B+D oder H1 oder G.
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